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후천성면역결핍증(acquired immunodeficiency syndrome,
AIDS)은 1981년에 동성연애자, 마약 중독자와 수혈을 받은 사람
및 혈우병 환자들에서 발병한 Pneumocystis carinii 폐렴 및 카
포시 육종을 보고하면서 알려지게 되었다[1-3]. 성접촉 및 혈액
제제를 통하여 전염되는 감염성 질환으로 밝혀졌으며, 1983년
HIV (human immunodeficiency virus)가 림프절 질환을 가진
환자에서 처음으로 동정되었고[4], 1984년 AIDS의 원인균이라
는 사실이 밝혀지게 되었다[5]. 이후 혈청학적인 역학조사를 거
쳐서 HIV 감염이 전세계적으로 퍼져 있다는 사실을 알게 되었
고, 무증상군부터 급성 진행성 환자군까지 넓은 범위의 질환군으
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Background : Human immunodeficiency virus (HIV) is the causative agent of acquired immuno-
deficiency syndrome (AIDS). Current diagnosis of HIV infection relies on the detection of anti-HIV
antibodies by ELISA. Recently, simultaneous detection kit of p24 antigenemia and anti-HIV1/anti-
HIV2 antibodies was developed. The aim of this study was to evaluate the diagnostic kit of simulta-
neous detection with p24 antigen and anti-HIV1/2 in diagnostic aspect.
Methods : Eight hundred and four sera which were obtained between July 1999 and August
1999 and 110 sera from 54 patients diagnosed with HIV infection were included. One lot of panels
composed of consecutive sera obtained from known HIV-infected patients was included. The
detection of anti-HIV1/2 antibodies was done by Genedia HIV1/2 ELISA 3.0 kit (Greencross, Seoul,
Korea) and Enzygnost anti-HIV1/2 Plus (Behringwerke, Marburg, Germany). The simultaneous
detection of p24 antigenemia and anti-HIV1/2 antibodies was done with VIDAS DUO kit
(bioMerieux, Lyon, France). The Vironostika HIV-1 antigen kit was used for detection of p24 anti-
gen. The HIV RNA PCR and anti-HIV western blot assay were also performed to confirm the test
results in discrepant cases.
Results : The simultaneous detection kit showed 100% sensitivity and 99.6% specificity. The
possibility of obtaining an earlier diagnosis than from the conventional anti-HIV1/2 EIA was also
suggested by the results obtained with a group of consecutive panel sera infected with HIV.
Conclusion : The simultaneous p24 antigen and anti-HIV1/2 detection kit can be applied as a
clinical screening test as a substitution for conventional anti-HIV1/2 EIA, with a probable gain,
especially, in early diagnosis. (Korean J Clin Pathol 2000; 20: 330-6)
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로 인식되었다[6, 7]. 국립보건원 자료에 따르면 우리나라에서는
1985년 첫 HIV 감염자가 발생된 이후 1999년 처음으로 1,000명
이 넘었다[8].
HIV 감염 후 항체가 생성되기까지 약 4-8주가 걸리는데 [9,
10], 대부분의 환자에서 HIV 항체가 체내에서 만들어지기 전에
일반적으로 p24 항원이 100 pg/mL 이상의 높은 농도로 존재하
는 것이 알려져 있으며(Fig. 1), 이 시기에 임상증상이 나타나기
시작하고 바이러스혈증(viremia)이 높은 농도로 나타나며, 전염
력도 높다고 한다[11-14].
현재 AIDS의 발현정도는 주로 임상증상에 의존하고 있으나
여러 혈청학적 및 분자유전학적 검사법이 개발되었고, CD4+ T
림프구 정량검사 및 HIV RNA 정량검사는 환자의 면역상태 및
질병의 진행정도를 알고 치료방침을 결정하는데 중요하며 환자의
치료에 좋은 지표로 이용되고 있다[15]. 그러나, 현재까지도
HIV 감염의 초기진단용 선별검사는 대부분의 검사실에서
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)법을 이용한
HIV 항체를 검출하는 혈청학적인 방법이 주로 사용되고 있으며,
최근 들어 p24 항원 검사법이 수혈전검사로 HIV 항체 검사와
함께 이용되고 있다.
ELISA법에 의한 HIV 항체 검사법은 비교적 간단하고 경제
적이며 신속하게 결과를 보고할 수 있는 장점이 있으나, HIV에
유전적 변종들이 많고[17], env 유전자의 일치율이 낮아서[18],
상대적으로 민감도와 특이도가 낮으며, 바이러스혈증이 높아 전
염력이 높은 시기에 HIV 감염여부를 확인할 수 없는 등의 문제
점이 있었다[19].
또한 p24 항원혈증(antigenemia)을 확인하기 위한 기존의 검
사법들은 검사실에서 일상적으로 이용하기에는 비경제적인 측면
이 많고 항체가가 증가하면서 바이러스혈증이 검사의 민감도 이
하로 감소한 이후에는 HIV 감염여부를 확인할 수 없는 등의 문
제점이 있다[R].
최근에는 HIV 감염의 진단을 위해 p24 항원과 HIV1 및
HIV2 항체를 동시에 선별검사할 수 있는 혈청학적인 ELISA법
이 개발되어[20], 높은 유병률을 보이는 지역에서 신속하고 경제
적인 선별검사로서 유용할 것으로 생각되고 있으며, 수혈전검사
등에서도 효율적일 것으로 기대되고 있다. HIV는 아직까지 완전
한 치료법이 확정되지 않은 위험한 병원체로서 많은 변종과 지역
적 특이성이 문제가 되고 있다. 따라서 새로 개발되어 시판되는
시약은 임상적 진료 목적으로 도입하기 전에 그 유용성이 정확히
평가되어야만 할 필요성이 특히 크다.
본 연구에서는 HIV 항원 및 항체 동시 선별검사(이하 HIV
항원/항체 동시검사로 약함) 목적으로 개발된 시약을 가지고 우
리나라에서의 효용성을 알아보고자 하였다.
재료 및 방법
1. 연구 대상
1999년 7월부터 8월까지 연세대학교 의과대학 세브란스병원에
내원한 환자 중 HIV 감염으로 진단 받은 환자 54명으로부터 채
혈한 110검체를 대상으로 민감도를 분석하였고, HIV 감염이 없
는 것으로 확인된 건강증진센터 및 외래환자 중에서 임의로 선택
한 804명의 검체를 대상으로 특이도를 분석하였다. HIV 감염이
없는 음성군은 HIV1/2 항체 검사를 두가지 시약으로 실시하였
고, 두가지 결과가 모두 음성인 환자들만을 선택하였다. 환자군
검체 외에 민감도 및 특이도 분석을 위해서 상품화된 serocon-
verter panel (SERO-HIV panel, NABI, Miami, FL, USA)
을 사용하였다.
검체수집시 혈청학적 검사를 위한 혈청 검체용으로 plain tube
에 5 mL 정도의 정맥혈을 채취하였고 중합효소연쇄반응용 혈장
을 얻기 위하여 EDTA tube에 5 mL의 정맥혈을 동시에 채취하
여 2시간 이내에 3,500 rpm으로 15분 이상 원심분리하여 검체를
준비하고 각각 3 tube로 분주하였다. 한 분주검체는 즉시 검사하
고 나머지 분주검체는 추가검사를 위하여 -70�C의 냉동고에 보
관하였다.
2. 연구 방법
수집된 검체를 대상으로 각각 HIV1/2 항체 검사 외에 p24 항
원검사 및 HIV 항원/항체 동시검사를 실시하였다. 서로 다른 결
과를 보인 검체로 중합효소연쇄반응을 이용한 HIV RNA 검사
및 HIV1 및 HIV2 항체 Western blot을 실시하여 각 ELISA법
의 결과와 비교하였다.
1) HIV1/2 항체 검사
(1) Genedia HIV1/2 ELISA 3.0 (녹십자, 서울, 한국) 검사
법 Strip을 마이크로플레이트의 프레임에 고정시키고, 플레이트의
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Fig. 1. Hypothetical time course of appearance of p24 antigen in
serum and HIV-1 antibodies during the course of HIV-1 infection,
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wells, 양성 대조물질 2 wells, 나머지 wells에 대상검체를 각각
50 L씩 차례대로 넣은 다음, 정해진 방법에 따라 검사를 실시
한 후 음성 및 양성 대조물질과 대상검체의 흡광도(optical den-
sity, O.D.)를 Behring ELISA Processor II Plus (Behringw-
erke, Marburg, Germany)를 이용하여 450 nm에서 측정하였다.
(2) Enzygnost Anti-HIV1/2 Plus (Behringwerke, Mar-
burg, Germany) 검사법
Strip을 마이크로플레이트의 프레임에 고정시키고, 플레이트의
각 well에 검체 희석액을 25 L씩 넣고, 음성 대조물질 4 wells,
양성 대조물질 2 wells, 나머지 wells에 대상검체를 각각 100 L
씩 차례대로 넣은 다음, 정해진 방법에 따라 검사를 실시한 후 음
성 및 양성 대조물질과 대상검체의 흡광도를 Behring ELISA
Processor III (Behringwerke, Marburg, Germany)를 이용하여
450 nm에서 측정하였다.
2) p24 항원 검사
Vironostika HIV-1 Antigen Microelisa System (Organon
Teknika, Boseind, Netherlands)을 이용하여 정해진 방법에 따
라 검사를 진행하였고, 음성 및 양성 대조검체와 대상검체의 흡
광도를 Behring ELISA Processor II Plus (Behringwerke,
Marburg, Germany)를 이용하여 450 nm에서 측정하였다.
3) HIV 항원/항체 동시검사
VIDAS HIV DUO (bioMerieux, Lyon, France) 키트를 사
용하였다. 검사에 필요한 양만큼의 HIV4 strip과 HIV4 SPR
(Solid Phase Receptacle)을 검체 수, 정도관리물질 등을 고려하
여 꺼낸 후 VIDAS 검사 트레이에 놓았다. 적절한 검사 및 환자
정보를 입력하여 작업대장을 작성하고, 검사할 건수를 입력하였다.
이 때 양성 대조물질은‘C1', 음성 대조물질은‘C2'로 입력하고
반복측정하였다. 각 검체 및 정도관리물질을 각 well에 200 L
씩 분주하였다. VIDAS SPR과 strip을 화면에서 지정된 위치에
삽입하였다. 이후 VIDAS 자동분석기(bioMerieux, Lyon,
France)로 검사하였다.
4) 중합효소연쇄반응을 이용한 HIV RNA 검사
AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test (Roche Diagnostic
Systems, Inc., Branchburg, NJ, USA) 키트를 사용하였으며,
정해진 방법에 따라 검사를 실시한 후 암실에서 10분간 반응시키
고 무색에서 푸른색으로 변하면 양성으로 판정하였다.
5) HIV1 및 HIV2 항체 Western blot 검사
NEW LAV BLOT 1 (Sanofi Diagnostics Pasteur, Red-
mond, WA, USA) 및 NEW LAV BLOT 2 (Sanofi Diag-
nostics Pasteur, Redmond, WA, USA) 키트를 이용하였으며,
정해진 방법에 따라 검사를 실시하였다. 반응액을 제거하고 말린
후 ASTPHLD (Association of State and Territorial Public
Health Laboratory Directors) 및 CDC (Centers for Disease
Control and Prevention)의 기준에 따라 결과를 해석하였다[21].
6) HIV 항원/항체 동시검사의 정밀도 분석
VIDAS HIV DUO 키트 내에 포함되어 있는 양성 및 음성
대조물질의 흡광도치 측정 결과를 이용하여 정밀도 분석을 시행
하였다. 매 검사마다 각 검체를 총 16회 반복측정하여 검사간
(between-run, within-batch)의 변이계수(coefficient of vari-
ance, 이하 CV)를 구하였고, 각 물질을 반복 15회 측정하여 검
사내(within-run, within-batch) 변이계수를 구하였다.
7) HIV 항원/항체 동시검사의 민감도 및 특이도 분석
민감도 분석을 위하여 HIV 감염으로 진단받은 환자 54명으로
부터 채혈한 110검체를 대상으로 민감도를 분석하였다. 또, 특이
도 분석을 위해 선별검사 목적으로 HIV1/2 항체 검사를 실시한
건강증진센터 및 외래환자 804명의 검체를 이용하였으며, 기존의
HIV1/2 항체 검사를 두 가지 방법으로 실시하여 결과가 음성인
검체를 대상으로 다른 검사 결과와 비교하였다.
8) Seroconverter panel을 이용한 검사
상품화된 seroconverter panel (SERO-HIV quality assur-
ance reagent of HIV-1 seroconverter panel, NABI, Miami,
FL, USA)을 이용하여 기존의 HIV1/2 항체 검사 및 p24 항원
검사와 HIV 항원/항체 동시검사의 결과를 비교하였다. 이 panel
은 HIV 감염 환자로부터 일정기간동안 간헐적으로 채취한 10개
의 검체로서 p24 항원검사와 HIV1/2 항체 검사 및 HIV1 항체
Western blot 검사 결과가 포함되어 있었다.
결 과
1. HIV 항원/항체 동시검사의 정밀도
양성 및 음성 대조물질에 대한 검사간 정밀도(between-run,
within-batch CV)는 각각 5.1%, 17.8%이었으며, 검사내 정밀
도(within-run, within-batch CV)는 각각 7.6%, 17.1%이었다
(Table 1).
Mean±SD  Precision 
(O.D.*) (CV, %)
Positive control 16 3.47±0.17 5.1
Negative control 16 0.05±0.008 17.8
Positive control 15 3.37±0.26 7.6
Negative control 15 0.04±0.008 17.1
*optical density.
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2. HIV 항원/항체 동시검사의 민감도
HIV 감염자 54명의 110검체를 대상으로 HIV1/2 항체 검사
및 HIV 항원/항체 동시검사를 실시한 결과는 모두 100%에서
양성이었다. 따라서, HIV 항원/항체 동시검사의 민감도는 100%
로 계산되었다. 그러나 p24 항원검사 결과는 17.6%에서만 양성
이었다.
3. HIV 항원/항체 동시검사의 특이도
HIV1/2 항체 검사 결과가 음성인 804명의 검체로 시행한 p24
항원 검사는 모두 음성이었고, HIV 항원/항체 동시검사 결과는
세 검체(0.4%)에서 양성이었다(Table 2). 이 세 검체에 대해,
중합효소연쇄반응검사 및 Western blot 검사를 실시한 결과 모
두 음성이었다(Table 3). 이상의 결과는 반복 검사에서도 모두
동일하게 나타났다. 이 중 검체 1 및 검체 2는 건강증진센터를
내원한 사람들의 혈청으로서 다른 질환은 없는 것으로 생각되었
다. 특히 검체 2는 여자 72세로서 노령이었으나 별다른 특이소견
은 없는 검체였다. 검체 3은 정형외과 외래환자의 혈청으로서 위
양성으로 판명되었다. 따라서, 이들 세 검체의 HIV 항원/항체
동시검사의 결과는 위양성으로 판정하였으며, 특이도는 99.6%로
계산되었다.
4. Seroconverter panel 검사 결과
상품화된 seroconverter panel의 특성은 Table 4와 같이 표시
되어 있었으며, 이 panel을 이용하여 HIV1/2 항체 검사, p24 항
원 검사, HIV 항원/항체 동시검사를 실제 시행한 결과는 Table
5와 같았다. HIV 항원/항체 동시검사는 p24 항원 검사와 마찬가
지로 조기에 양성 결과를 얻을 수 있었으며, 이는 HIV1/2 항체
검사에 비하여 7일 빠른 것이었다.
‘HIV DUO’ test
Positive Negative
Positive 110 0 110
Negative 3 801 804
Total 113 801 914
*each O.D. (optical density) value was the mean of duplicated test
results.
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Table 3. Results of anti-HIV1/2 test and p24 antigen test among
3 samples showing falsely positive result in ‘HIV DUO’ test
*(test O.D./cut-off O.D.), if each value is larger than one, the result
means positive.
anti-HIV1/2 test p24 antigen test ‘HIV DUO’ test

















































































Table 5. Comparison of the results done by each test using
sera from seroconverter panel




p24 +/-, gp160 +/-
p24, gp160
p24, gp160
p24, p51 +/-, p55 +/-, 
p66 +/-, gp160
p24, p51, p55 +/-, p66,
gp160
p17 +/-, p24, gp41 +/-, 
p51, p55 +/-, p66, gp120
+/-, gp160
p17 +/-, p24, gp31 +/-, 
gp41, p51, p55 +/-, p66, 
gp120 +/-, gp160
p17 +/-, p24, gp 41 +/-, 




















































Table 4. One lot of panels composed of consecutive sera
obtained from known HIV-infected patients (SERO-HIV quality
assurance reagent of HIV-1 seroconverter panel, SVO-0231-1)






No.    Day
No.     Day
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고 찰
현재 HIV 감염은 전세계적으로 발생하고 있어 이에 따른
HIV 감염의 조기진단 및 치료의 필요성이 증가하고 있으며, 현
재까지는 HIV 항체를 검출하는 혈청학적인 검사법들이 HIV 감
염의 진단시 검사실에서 가장 보편적으로 사용되는 방법이다[9].
대부분의 검사실에서 HIV 감염 진단에는 HIV 항체 ELISA를
선별검사로 이용하고 있고, 확진검사로 Western blot을 이용하고
있다. ELISA 법이 선별검사로 이용되고 있는 이유는 민감도가
높기 때문이고, Western blot이 확진검사로 이용되는 이유는 높
은 특이도 때문이다[21].
1985년 처음 개발된 ELISA 법을 이용한 1세대 HIV 감염 진
단 키트는 사람의 T 림프구 계열에서 분리된 바이러스에서 추출
된 바이러스용해질 항원을 이용하여 검사하는 방법이었는데, 위
양성이 많고 HIV1의 구조 및 발현 단백의 상대적인 양에 따라서
각 키트마다 다른 결과를 보여 주는 등 문제점이 있었다. 1980년
대 후반, DNA재조합 기술이 발달하고 합성 항원이 개발되면서
재조합 바이러스 항원을 생산할 수 있게 되어 민감도 및 특이도
를 획기적으로 개선하고, 항인 IgM (anti-human IgM) 항체를
추가하여 혈청전환기에 조기진단이 가능한 HIV1 및 HIV2 특이
항체 모두를 검출하는 2세대 검사법이 개발되었다. 그러나, 재조
합 단백을 이용하기 때문에 유럽과 아프리카의 HIV1 subtype O
의 진단이 어려우며, 여전히 낮은 민감도 및 특이도 등의 문제가
있었다. 지속적인 연구개발의 결과로 현재 사용하는 3세대 검사
법이 개발되었는데, 폴리스티렌 bead에 재조합 HIV-1 env
(envelop)과 gag (core 단백) 및 HIV2 env 단백을 부착하여
bead-항원-항체 복합체를 검출하였고 IgG 및 IgM 항체를 동시
에 검출하도록 하였으며, 특이도 및 민감도가 각각 96.9-100%
및 89.9-100%에 이르게 되었다[21].
그러나, 기존의 HIV1 및 HIV2 항체검사로는 감염 후 항체가
생성될 때까지의 약 4-8주 정도사이의 기간에는 대체로 항체가
검출되지 않으며[9], 바이러스혈증은 높은 농도로 나타나고 전염
력도 높지만 이 시기에 HIV 감염여부를 확인할 수 없다는 문제
점이 있다[11]. 또한, 기존의 HIV 감염 선별검사는 자가항체(항
핵항체, 항미토콘드리아항체 등), 불활화된 혈청, 검체의 빈번한
냉동 및 해동, 심한 간질환, 면역글로불린 치료 후, 최근의 예방
접종 경력, 신장이식, Stevens-Johnson 증후군, 알코올성 간염,
다중 임신, EBV (Epstein-Barr virus) 감염, 일부 악성종양 등
으로 인한 위양성도 문제가 되고 있다[10].
그러나, HIV 감염은 아직까지 완전한 치료법이 개발되지 못한
무서운 질병으로서 조기 선별검사 목적으로 개발된 시약들마다
자체 민감도를 높이기 위한 많은 노력이 이루어져 왔으며, 현재
도 이루어지고 있다. 즉, 지금까지 발표된 논문상에서는 HIV1
및 HIV2 항체가 대개는 감염 4-8주 후에 검출된다고 알려져 있
으나, 현재 민감도가 개선된 시약들은 2-3주 후면 양성반응을 보
이도록 고안된 것도 있다[22].
한편 HIV 감염의 조기진단 목적으로 개발된 p24 항원 검사법
은 HIV 감염 초기의 바이러스혈증이 명백한 시기에는 높은 양성
률을 보이나, 항체가가 증가하면서 바이러스혈증이 검사의 민감
도 이하로 감소한 이후에는 HIV 감염여부를 확인할 수 없다
[23]. 따라서, 기존의 HIV1/2 항체 검사를 완전히 대체할 수 있
는 검사법이라기보다는 보완적으로 이용할 수 있는 검사라고 할
수 있겠다.
따라서, 이러한 기존 검사법의 문제점을 보완하기 위하여 최근
HIV 항원 및 항체를 동시에 선별검사할 수 있는 방법이 개발되
고 있다. 그 중 면역복합체 전이 효소면역법으로 HIV1 항체 및
p24 항원에 대한 IgG를 이용하는 방법은 재조합 HIV1 항원
p17, p24와 역전사효소(reverse transcriptase, RT)에 대한 IgG
를 이용하는 것으로 p17과 RT가 포함되어 기존의 western blot
에 비해 더 민감하고 특이적이라고 하였다. 즉, p24 항원의 최소
검출한계도 0.24 pg/mL로 기존방법의 10-50 pg/mL에 비해 우
수하다고 하였다[20].
본 연구에서 HIV 항원/항체 동시검사는 본 대상군에서
HIV1/2 항체 검사법과 같은 100%의 민감도를 보였으나, 우리나
라의 HIV 감염유병률이 매우 낮아 대상군이 다양하지 못하여 정
확히 민감도를 판단하기 어렵다는 점을 고려하여 seroconverter
panel을 이용한 검사를 추가로 실시하였다. 실험 결과 p24 항원
검사와 마찬가지로 HIV 감염을 조기에 진단할 수 있었다. 따라
서, 전세계적으로 HIV 감염이 문제가 되고 있는 현재에 있어 조
기진단이 가능하고 민감도도 우수한 HIV 항원/항체 동시검사가
앞으로 선별검사로 확대이용되는 것은 HIV 감염의 진단 및 치료
에 새로운 진전이며 중요한 발전으로 생각된다. 그러나, 실제 환
자에서 조기진단율에 얼마나 기여할 수 있는지를 밝히는 것이 중
요하며, 판정보류의 indeterminate 결과를 줄이고 신생아에서의
감염 진단 등 비용절감 문제 측면까지 고려해야 할 것이다.
특이도에 있어서는 기존의 ELISA 법에 의한 HIV1/2 항체
검사법이 98.9% 정도의 특이도를 보인다고 알려져 있는데[10],
본 연구에서 HIV 항원/항체 동시검사의 특이도는 99.6%로서 더
우수하였다. 그러나, 0.4%의 위양성을 보여 향후 보다 많은 환자
를 대상으로 연구하여 확인해야 할 것으로 생각되었다.
또한, 본 연구에 포함되지는 않았지만, 현지 미국 등에서 수혈
전검사로 시행되는 HIV1 및 HIV2 항체검사와 p24 항원 검사를
대체하여 본 HIV 항원/항체 동시검사를 이용할 수 있을 것인데,
이 경우에는 두 검사를 별도로 각각 실시하는 것에 비해 경제적
이며 검사실의 업무량을 줄이고 검사효율의 향상도 기대할 수 있
을 것으로 생각된다.
HIV 항원/항체 동시검사법은 기존의 항원 및 항체 검사를 복
합적으로 한번에 동시 시행함으로써 window period를 줄여 조기
에 진단할 수 있는 시기의 범위를 넓히고, HIV 감염이 의심스러
운 환자들의 조기진단 외에 미국 등에서 현재 수혈전검사로 시행
되고 있는 HIV1 및 HIV2 항체 검사와 p24 항원 검사를 대체하
여 보다 경제적으로 HIV 감염을 선별할 수 있을 것으로 생각된
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다. 또한, 특이도를 높여 불필요한 재검을 줄일 수 있는 방향으로
의 개선도 필요할 것으로 생각되었다.
요 약
배경 : 후천성면역결핍증(acquired immune deficiency syn-
drome, AIDS)의 원인인 HIV (human immunodeficiency vi-
rus) 감염의 진단을 위한 선별검사로는 흔히 HIV1/2 항체검사
가 사용되고 있다. 최근 p24 항원과 HIV1 및 HIV2 항체를 동
시에 선별검사할 수 있는 혈청학적인 ELISA법이 개발되어 본
연구에서는 진단적 측면에서의 이 검사의 효용성에 대해서 알아
보고자 하였다.
방법 : 1999년 7월부터 8월 사이에 804명의 검체를 대상으로
특이도를 분석하였고, HIV 감염으로 진단받은 환자 54명의 혈청
110검체를 대상으로 민감도를 분석하였다. 또한, 감염 후 혈청변
환기의 조기진단 여부를 확인하기 위해 seroconverter panel
(SERO-HIV panel, NABI, Miami, FL, USA)을 이용하였다.
Genedia HIV1/2 ELISA 3.0 (녹십자, 서울, 한국) 및 Enzyg-
nost Anti-HIV1/2 Plus (Behringwerke, Marburg, Germany)
로 HIV1/2 항체 검사를 실시하였고, Vironostika HIV-1 anti-
gen Microelisa system (Organon Teknika, Bo-seind, Nether-
lands)을 이용하여 p24 항원을 검사하였으며, HIV 항원/항체 동
시검사는 VIDAS HIV DUO (bioMerieux, Lyon, France)로
실시하였다. 각 검사 결과가 일치하지 않는 경우에는 중합효소연
쇄반응을 이용한 HIV RNA 검사와 HIV 항체 We-stern blot
검사를 실시하여 확인하였다.
결과 : HIV 항원 및 항체 동시 선별검사는 100%의 민감도와
99.6%의 특이도를 보였으며, 패널을 이용한 검사결과는 기존의
항 HIV1/2 효소면역법에 비해 조기진단할 수 있다는 가능성을
보여주었다.
결론 : HIV 항원 및 항체 동시 선별검사는 조기진단이 가능하
며 기존의 HIV1/2 항체 검사와 p24 항원 검사를 대체할 수 있
는 유용한 검사로 생각되었다.
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